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ความสําคัญที่มาของปญหา ?ความสําคัญที่มาของปญหา ?

• การพัฒนาหนวยจายกลางเปนศูนยจายกลาง 
• ความไมสะดวกและความลาชาในการลางทําความ
สะอาดสาย ซึ่งไมเพยีงพอตอการเบิกจายในแตละวัน
เฉลี่ย 80-100 สาย  

• ผูทําการลางสายยางมโีอกาสเสี่ยงตอการกระเซ็น
เปรอะเปอนจากสารคัดหลั่งที่ติดคางตามสาย
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วัตถุประสงค วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาอุปกรณในการลางทําความสะอาดเครื่องสาย
2. เพื่อลดระยะเวลาในการทํางาน
3. เพื่อลดตนทุนในหนวยจายกลาง
4. เพื่อพัฒนาหนวยจายกลางเปนศูนยจายกลาง
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ระเบียบวิธีวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย 

• กลุมตัวอยาง  
ทําการสุมตัวอยางสายยางที่ใชวิธีการลางแบบเดิม  
และการลางสายยางดวยเครื่องลางสายอัจฉริยะ 
จํานวนอยางละ  480 ตัวอยาง  รวมจํานวน 960
ตัวอยาง

• วิธีการศึกษา  
ศึกษาเชงิทดลอง โดยเปรียบเทียบ ระยะเวลาเฉลีย่ใน
การลางเครื่องมอื   และคราบสารคัดหลัง่ที่ตกคาง
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ระเบียบวิธีวิจัย (ตอ)ระเบียบวิธีวิจัย (ตอ)

• สถานที่ทาํการศึกษา   
 หนวยจายกลาง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

• ระยะเวลาดําเนินการ   
1 สงิหาคม – 30  กันยายน 2551  

• การวิเคราะหขอมูล   
วิเคราะหขอมลูโดยใชสถิติเชงิพรรณนาโดยใชคาเฉลี่ย  
และรอยละ
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กระบวนการพัฒนา  “นวัตกรรม”กระบวนการพัฒนา  “นวัตกรรม”



เครื่องลางสายอัจฉริยะ 1เครื่องลางสายอัจฉริยะ 1
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เครื่องลางสายอัจฉริยะ3เครื่องลางสายอัจฉริยะ3





ผลการตรวจสอบคราบสารคัดหลั่งตกคาง
ดวยน้ํายา  hemo check
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ผลการเปรียบเทียบระยะเวลาการลางสายดวยมือและ
เครื่องลางสายอัจฉริยะ
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เครื่องลางสายอัจฉริยะ
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ผลจากการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนในงานประจํา 

ผลจากการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนในงานประจํา 

1) ตอผูปวย  
ผูปวยมีความปลอดภัยในการใชบริการ ไมมกีารติด
เชือ้จากอปุกรณทางการแพทย

2) ตอเจาหนาที่ในหนวยงาน  
ไมเกดิอุบัติการณการเกิดสารคัดหลั่งกระเด็นเขาตา

3) ตอหนวยงานอื่นทีร่วมงาน  
เจาหนาที่เกิดความมั่นใจในการใหบริการเมือ่ใชสาย
ยางกบัผูปวย
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4) ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน  
ชวยลดระยะเวลาในการลางสาย  มีความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน  ลดภาระงาน ทําใหการทํางานมี
ประสทิธิภาพและเกดิประโยชนสงูสุด
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ปจจัยแหงความสําเร็จปจจัยแหงความสําเร็จ

“ กระบวนการพัฒนาเครื่องมืออยางตอเนื่อง 
และการคนหาจุดบกพรองของเครื่องมือ  
เพื่อนํามาพัฒนา ใหไดรูปแบบที่เหมาะสม 
มีประสิทธิภาพสูงสุด และสะดวกตอการใชงาน “
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มีประสิทธิภาพสูงสุด และสะดวกตอการใชงาน “



การสนับสนุนที่ไดรับจากผูบรหิาร
หนวยงาน
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• ผูบริหารเห็นความสําคัญในการจัดทํานวัตกรรมโดยการ
สนับสนนุงบประมาณ 

• นวัตกรรมเครื่องลางสายอัจฉริยะ ทําใหประหยัด
คาใชจายของโรงพยาบาล ไมตองใชงบประมาณ
จํานวนมากในการซื้อเครื่องมอืลางสายจาก
บริษัทเอกชนซึ่งมรีาคาคอนขางสูง ซึ่งเครื่องลางสายที่
ซื้อจากบริษัทมรีาคา  750,000 บาท   (Full option : 
ลาง + อบแหง ) แตถาซื้ออุปกรณทุกอยางมา
ประกอบใหมกจ็ะใชงบประมาณเพยีง 580 บาทตอ
เครื่อง 
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